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Der EGB ist in 3 verschiedenen Aus-
führungen (für die Erwachsenen-, Kin-
der- und Säuglingsperfusion) erhältlich mit 
den entsprechenden Gasflussbereichen für 
Luft + O2. Die verschiedenen Versionen 
unterscheiden sich durch den Einstell- 
und Messbereich der Gasflüsse, die damit 
verbundene absolute Toleranz bei kleinen 
Gasflüssen, die Auflösung und die Ver-
schiebung der FiO2-Warngrenzen (Tab. 1). 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Drei Anschlüsse dienen zur Versorgung 
mit medizinischer Druckluft, O2 und CO2. 
Die Gase werden unabhängig voneinander 
geregelt, über je einen zweiten Durchfluss-
sensor erfasst und über eine Mischeinheit 
dem Ausgangs-Gasanschluss zum Oxyge-
nator zugeführt.

ANWENDUNG

Der elektronische Gasblender (kurz: EGB) 
ermöglicht die präzise Einstellung, Über-
wachung und Anzeige der zur extrakorpo-
ralen Zirkulation benötigten Gasflüsse. 

Alle Werte (Luft + Sauerstoff [O2], 
Faktor der O2-Konzentration des Luft-
O2-Gemisches [FiO2] und Kohlendioxid 
[CO2]) können unabhängig voneinander 
am Grundgerät bzw. via Fernbedienung im 
System-Panel der Herz-Lungen-Maschi-
ne (S3/S5 HLM) eingestellt werden. Die 
Anzeigen der Soll- und Istwerte erfolgen 
ebenfalls sowohl am Grundgerät als auch 
auf der Fernbedienung (Abb. 1 und 2). 

Da der EGB eine Zumischung von CO2 

zulässt, kann während der hypothermen 
Perfusion auch die pH-Stat-Messmethode 
zur Steuerung des Säure-Basen-Status 
angewendet werden. Ein weiterer Vorteil: 
Die Zuführung von CO2 aus dem EGB 
in Schlauchsystem, Oxygenator und art. 
Filter kann zur bewährten CO2-Flush-
Methode vor dem eigentlichen Füllen des 
Gesamtsys tems genutzt werden.

Die Steuerung der Eingabe, Regler-
ansteu erung, Istwert-Erfassung, Anzeige- 
und Peripheriefunktionen übernimmt ein 
zentraler Mikrocontroller im Gasblender-
Grundgerät.

Eine Eingabe der Sollwerte für den Ge-
samtfluss von Luft + O2, dessen O2-Kon-
zentration (FiO2) sowie des unabhängig 
beizumischenden CO2-Flusses erfolgt über 
Funktionstasten. Die Gasflüsse für Luft, O2 
und CO2 werden daraus berechnet und je 
einem Regler als Sollwert eingelesen.

Die Istwerte aller Durchflusssensoren 
werden direkt angezeigt und über eine 
Datenschnittstelle einem Anzeige- und 
Bedien modul zur Verfügung gestellt.

Der FiO2-Wert wird, durch Einstellung 
der Gasflüsse (für Luft + O2), unter Be-
rücksichtigung des natürlichen O2-Gehalts 
der medizinischen Druckluft von 21 % vor-
gegeben.

Nach dem Einschalten und dem erfolg-
reich durchgeführten Selbsttest werden die 
Gasflüsse auf 0 l/min gesetzt. Der zuletzt 
eingestellte FiO2-Wert wird übernommen.

Die 24-V-Stromversorgung und CAN-
Verbindung des Grundgeräts erfolgt über 
einen Versorgungssteckplatz der HLM. 
Somit ist im Fall eines Stromausfalls der 
Betrieb des EGB über die ununterbrochene 
Stromversorgung der HLM sichergestellt. 
Des Weiteren erfolgt automatisch die Da-
tenübertragung der eingestellten Parameter  
über die CAN-Verbindung zum Daten-Ma-
nagement-System.

MESSPRINZIP

Der Gasfluss wird über eine thermische 
Massendurchflussmessung erfasst. Im Ge-
gensatz zu volumetrischen Messsystemen 
wird die spezifische Wärmeleitfähigkeit 
der Gase zur Ermittlung des Durchflusses 
genutzt.

Ein Laminarflusselement im Hauptkanal 
erzeugt einen geringen Druckabfall. Über 
eine mit Sensorelementen bestückte Bypass-
Leitung strömt ein kleiner Teil des Gases mit 
konstantem Verhältnis zum Eingangsfluss. In 
der Mitte der Leitung befindet sich eine Heiz-
wicklung. Vor und hinter der Wärmequelle 
sind Temperatursensoren angebracht, die die 
Temperaturdifferenz erfassen (Abb. 3).

Funktionsprinzip elektronischer Gasblender 
am Beispiel der Sorin-HLM
Frank Sieburg, Senior Produktmanager Herz-Lungen-Maschinen, Dipl.-Ing. Thomas Ziegler, Elektronische Entwicklung,
Sorin Group Deutschland GmbH, München
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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Rubrik Fortbildung stellen wir Ih-
nen ausgewählte Funktions- oder Mess-
prinzipien von Medizinprodukten aus der 
Herzchirurgie vor. Für die Vermittlung 
dieser technischen Basics wenden wir 
uns an Entwickler und Herstellerfirmen, 
um Ihnen die Kenntnisse aus erster Hand 
zu liefern. 

Der Redaktion ist es ein großes An-
liegen, die Rubrik weiterhin neutral und 
weitestgehend werbefrei zu gestalten. 
Aus diesem Grund dürfen Sie erwar-
ten, dass wir Ihnen über den gesamten 
Zeitraum ein abwechslungsreiches Au-
torenspektrum bieten und zu den jewei-
ligen Beiträgen auch Produkte anderer 
Anbieter erwähnen. Gerne nimmt die 
Redaktion der KARDIOTECHNIK auch 
Anregungen und Vorschläge für Beiträge 
dieser Rubrik entgegen.

Die Redaktion

Abb. 1: EGB-Grundgerät an einer HLM S5

Abb. 2: EGB-Fernbedienung im Anzeige- und 
Bedienmodul der S5
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Die Temperatursensoren messen annä-
hernd gleiche Werte, falls kein Gasfluss im 
Bypass-Element registriert wird. Sobald 
ein Gas fließt, entsteht eine Temperaturdif-
ferenz, die direkt proportional zur Masse 
des durchfließenden Gases ist. Der daraus 
abgeleitete Istwert wird einem Regler zur 
Ansteuerung eines magnetischen Stellven-
tils zugeführt und als Gesamt-Volumen-
fluss für Luft und O2 sowie CO2 angezeigt.

Die übliche Darstellung als Volu-
menfluss in l/min ist daher nur gültig für 
 Standardbedingungen des ausströmenden 
Gases (20 °C, 1013,25 hPa). Bei Änderung 
von Temperatur und Druck würde das Gas, 
bei gleich bleibendem Massendurchfluss 

und Mischungsver-
hältnis, ein gering-
fügig geändertes Vo-
lumen einnehmen. 
In der praktischen 
Anwendung ist dies 
jedoch nicht von Be-
deutung.

Die wesentlichen 
Vorteile dieser Tech-
nologie sind die große 
Zuverlässigkeit, die 
hohe Genauigkeit 
und Reproduzierbar-

keit, die geringe Beeinflussung der Mes-
sung (durch prozessbedingte Temperatur- 
und Druckschwankungen) und die sichere 
Messung von Durchflüssen bei gleichzeitig 
kompakter Bauform.

Das Grundgerät kann aufgrund der 
elektronischen Regelung unabhängig vom 
Aufstellort betrieben und über die Fern-
bedienung der HLM angesteuert werden. 
Umfangreiche Überwachungseinrichtun-
gen alarmieren den Anwender optisch und 
akustisch bei abweichenden Istwerten.

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Die korrekte Funktion der elektronischen 
Baugruppen des Gasblenders wird über die 

Fernbedienung überwacht. Die Grundfunk-
tionen des Gasblenders bleiben notfalls 
auch ohne Fernbedienung erhalten.

Im Gegensatz zu mechanischen Gasmi-
schern wird der konstante und genaue Gas-
fluss unabhängig von Eingangsdruckdiffe-
renzen gewährleistet, da alle Gase einzeln 
geregelt werden. Darüber hinaus ist ein si-
cherer Betrieb über einen weiten Eingangs-
druckbereich von 2 bis 6 bar (Überdruck) 
möglich.

Die Unterbrechung der Gasanschlüsse 
wird erkannt und über eine entsprechende 
Alarmvorrichtung zur Anzeige gebracht.

Folgende interne Maßnahmen gewähr-
leisten einen zuverlässigen Betrieb:
–  Messung der Gasflüsse mit je einem 

zweiten Sensor und Vergleich mit den 
Istwerten der Regler

–  obligatorische Selbsttests zum Betrieb 
der Steuerungseinheit wie z. B. Spei-
chertests und interne Plausibilitätsüber-
prüfungen

–  Überwachung interner Betriebsparameter

Frank.Sieburg@sorin.com
Thomas.Ziegler@sorin.com

Tab. 1: Technische Spezifikationen der elektronischen Gasblender

Abb. 3: Messprinzip mittels thermischer Massendurchflussmessung

Der elektronische Gasblender EGB 40 von Ma-
quet besteht aus zwei Hauptbestandteilen: dem 
pneumatischen Mischer und der elektronischen 
Überwachungseinheit für den Soll- und Ist-
wertabgleich.

Der pneumatische Mischer ist ein Luft- und 
Sauerstoff-Mischer mit integ riertem Flowme-
ter. Er hat eine akustische Alarmeinheit und ein 
Sicherheitswarnsys tem für niedrigen Gasdruck 
der Versorgungsgase. Bei reduziertem Eintritts-
druck eines der Gase reduziert der Mischer 
automatisch den Druck des anderen Gases, so-
lange die Differenz zwischen den beiden Gasen 
nicht mehr als 1 bar beträgt. Der Fluss wird 
vom integrierten Flowmeter im Mischerblock 
erfasst und – unabhängig von der Elektronik 
– mit einer Schwebekugel in der Glasröhre 

angezeigt. Der maximale Ausgangsdruck des 
Mischgases wird von einem pneumatischen 
Überdruckventil abgesichert.

Die elektronische Einheit dient zur Anzeige 
und Überwachung der eingestellten Parameter 
Sauerstoffgehalt und Gasfluss. Eine zusätzliche 
Überwachung des Gasdruckes ermöglicht darü-
ber hinaus eine Erkennung von Leckagen (bzw. 
einen nicht konnektierten Gasschlauch) und ein 
Abknicken des Gasschlauches. Der EGB 40 er-
mittelt den erzeugten Druck des abgegebenen 
Mischgases mit einem elektronischen Druck-
sensor. Die Ermittlung des Sauerstoffgehaltes 
(FiO2) im abgegebenen Mischgas erfolgt mit ei-
ner Sauerstoffzelle und zeigt diesen numerisch 
und grafisch an. 

Der Fluss des abgegebenen Mischgases kann 
ebenfalls numerisch und grafisch angezeigt 
werden. Das Mischgas durchströmt eine kali-
brierte Stenose. Der durchströmende Fluss er-
zeugt vor der Stenose einen Staudruck, dessen 
Druckdifferenz zum Ausgang nach der Stenose 
über einen elektronischen Drucksensor gemes-
sen wird. Aufgrund dieser Druckdifferenz kann 
der EGB 40 den Fluss errechnen.

Bei einer Funktionsstörung oder einem De-
fekt des Monitors bleiben die pneumatischen 
Eigenschaften des Gasmischers erhalten.

Ein Anspruch auf vollständige Nennung 
sämtlicher Anbieter und Funktionsprinzipien 
ist nicht gegeben!

Die Redaktion
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Randthemen der Kardiotechnik
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Grundsätzlich beginnt Risikomanage-
ment in dem Moment, in dem eine Vision, 
ein Wunschbild der zukünftigen Realität, 
entsteht. Denn die Chancen, die man dazu 
wahrnehmen muss, werden durch Unwäg-
barkeiten gefährdet. Ohne konkrete Ziele 
lassen sich keine Abweichungen messen.“ 

Risikomanagement besteht also aus Ri-
sikoanalyse und strategischem Risikoma-
nagement mit dem Ziel der Transparenz, 
Förderung des Risikobewusstseins, Kon-
trolle und der Reduktion von Risiken.

Wenn von Qualitätssicherung, Qua-
litätsmanagement und Risikomanage-
ment die Rede ist, verweisen viele Au-
toren auf Luftfahrtkonzerne, die durch 
entsprechende Maßnahmen ein Maxi-
mum an Flugsicherheit anstreben. Die 
scheinbar grenzenlose Freiheit über den 
Wolken ist nur möglich durch detaillierte 
Vorschriften, Verhaltensregeln, „Fahrplä-
ne“, Trainings und Simulationen am Bo-
den sowie verantwortungsbewusstes und 
gut ausgebildetes Personal, welches nach 
diesem Regelwerk handelt. („Strategien 
zur Vermeidung von Unfällen in der Luft-
fahrt“, siehe auch Kongressnotizen in der 
 KARDIOTECHNIK, Heft 2/2008).

QUALITÄTSMANAGEMENT UND 
RISIKOMANAGEMENT

Die Abteilung Kardiotechnik wurde im 
Jahr 2002 auf Betreiben der Unikliniken 
ausgegliedert. Ein wichtiges Kriterium 
im Ausschreibungsprozedere war und ist 
die Zertifizierung des Perfusionsservices 
nach QM-Norm und die Vorlage eines 
Ausfallkonzepts. Da unsere Kardiotech-
nik-Abteilung bereits mit QM-Standards 
arbeitete, war es nicht schwer, mit Begrif-
fen wie QM-Handbuch, ISO 9000 und 
 EFQM umzugehen. Die einzelnen Fach-
abteilungen der Unikliniken Frankfurt 
wurden in den letzten Jahren sukzessive 
im Rahmen des QM-Managements zerti-
fiziert. (http://www.klinik.uni-frankfurt.
de/kgu/content.asp?bereich=ueberuns&
FolderID=890&NaviFolder=667)

Auch wenn die Abteilung Kardiotech-
nik von einem Perfusionsservice betrie-

ben wird, ist sie doch integrativer Bestand-
teil der herzchirurgischen Abteilung. So 
ist in einem QM-Prozess neben der ärzt-
lichen und pflegerischen Tätigkeit auch 
die kardio technische Tätigkeit zu evalu-
ieren und zu auditieren. Entsprechende 
QM-Standards der Abteilung Kardiotech-
nik sind im QM-Handbuch der Klinik ver-
bindlich. 

Im Laufe der letzten Jahre – angeregt 
durch Mitarbeiter der eigenen Abteilung, 
durch Innovationen aus anderen Kliniken, 
aber auch durch Mitarbeiter verwandter 

„Risikomanagement in der Herzchirurgie 
– Theorie und Praxis“ – diese Veranstal-
tung der Arbeitsgruppe Qualitätsmanage-
ment der Deutschen Gesellschaft für Tho-
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) 
unter Vorsitz von PD Dr. Peter Kleine 
(Frankfurt/Main) im März 2008 war für 
unsere Kardio technik-Abteilung sowohl 
Anstoß, bereits praktizierte Risikostrate-
gien zu überprüfen, als auch neue Erkennt-
nisse im Umgang mit Risiken und deren 
Vermeidung bzw. Minimierung in den kli-
nischen Alltag zu integrieren.

Risikominimierung heißt:
– Komplexität reduzieren
–  Information und Kommunikation opti-

mieren
– Automation wohl überlegen
– Grenzbereiche definieren
– Nebeneffekte mildern
Gibt man in einer Suchmaschine „Risiko-
management“ als Suchbegriff ein, wird 
man u. a. in Wikipedia fündig:

Definition „Risikomanagement“ aus 
Wikipedia, der freien Enzyklopädie:
„Unter Risikomanagement versteht man 
die systematische Erfassung, Bewertung 
und Steuerung der unterschiedlichsten Ri-
siken. Es ist ein systemisches Verfahren, 
das in verschiedensten Bereichen Anwen-
dung findet, zum Beispiel bei
– Unternehmensrisiken,
– Finanzanlagerisiken,
– Umweltrisiken,
– versicherungstechnischen Risiken,
– technischen Risiken.
Risikomanagement umfasst die
–  Festlegung von Zielen auf Basis der Vi-

sion und Strategie der Organisation,
–  Definition von Werttreibern oder kri-

tischen Erfolgsfaktoren zur Erreichung 
von Zielen,

–  Festlegung einer Risikomanagement-
Strategie,

–  Identifikation von Risiken, 
–  Bewertung/Messung von Risiken,
– Bewältigung von Risiken,
– Steuerung,
– Monitoring, also Früherkennung.

Folge 13: Risikomanagement in einer Kardiotechnik-Abteilung – Theorie und Praxis

In loser Reihe und kompakter Form stellen hier Kardiotechniker spezielle Arbeitsgebiete, Aufgaben, Verfahren oder Einsätze vor, 
die in der Regel nicht zu den allgemeinen Tätigkeiten in der Kardiotechnik gehören.
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Abb. 1: Titelseite und Inhaltsangabe des Kom-
pendiums Kardiotechnik
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Fachdisziplinen und des Klinikmanage-
ments – entwickelten sich Strategien zur 
Vermeidung von Missverständnissen und 
mangelndem Informationsfluss, die letzt-
endlich im Kompendium der Kardiotech-
nik der Unikliniken Frankfurt in schrift-
licher Form vorliegen. Das Kompendium 
hat den Zweck, Qualität zu definieren und 
zu erzeugen und gleichzeitig Risiken zu 
mindern oder zu vermeiden (Abb. 1).

STRATEGIEN ZUR MINIMIERUNG VON 
RISIKEN

Transparenz schaffen
Transparenz bedeutet im Fall unserer Ab-
teilung, dass an zwei Pinnwänden in den 
Räumen der Kardiotechnik die klinisch 
und kardiotechnisch relevanten News aus-
hängen. Zudem ist die aktuelle Version des 
Kompendiums „Kardiotechnik“ auf den 
Desktops unserer PCs verlinkt und steht 
jedem Mitarbeiter zur Verfügung. Ei-
ne Druckversion des Kompendiums liegt 
in der Abteilung aus und kann zur Lek-
türe bei Unklarheiten während der EKZ 
zu Rate gezogen werden. Auf der Home-
page www.kardiotechniker.eu sind weitere 
Links zum Thema Kardiotechnik und Ver-
öffentlichungen der Abteilung publiziert.

Die Arbeitsabläufe und klinischen Stan-
dards sind also für jeden Mitarbeiter trans-
parent gestaltet in Form eines schriftlichen 
Konzepts. Nach der Lektüre sollte der Le-
ser in der Lage sein, die Zusammenhän-
ge zwischen der Abteilung Kardiotechnik 
und den mit ihr agierenden und vernetzten 
Fachabteilungen zu verstehen und entspre-
chend argumentativ und praktisch handeln 
zu können. Transparenz ist eine der wich-
tigsten Zutaten für das Rezept einer rei-
bungslos funktionierenden Abteilung. Erst 
wenn sich alle Mitarbeiter mit dem Tun der 
Abteilung identifizieren können, wirken 
Kompetenz und Sicherheit nach außen.

Die Arbeitsgruppe Frankfurt ist seit vie-
len Jahren akkreditiertes Ausbildungszen-
trum der Akademie für Kardiotechnik in 

Berlin. Wir haben uns der gewissenhaften 
Ausbildung von zukünftigen Kardiotech-
nikern verpflichtet. Umso wichtiger ist es, 
die entsprechenden Standards und Arbeits-
abläufe zu verinnerlichen – nur durch den 
gleichen Informationsstand aller Mitarbei-
ter ist der Auszubildende in der Lage, das 
Gezeigte auch umzusetzen, unabhängig 
von dem, der ihm dieses Wissen vermittelt. 

Die Darstellung des Konzepts der Ab-
teilung Kardiotechnik versteht sich auch 
als dynamischer Prozess, der unter Um-
ständen täglich überprüft und nötigen-
falls modifiziert werden muss. Dabei ist 
es wichtig zu verstehen, dass Qualität sich 
nicht nur auf die Zeit der extrakorporalen 
Zirkulation (EKZ) beschränkt, sondern 
auch auf die gewissenhafte Vorbereitung 
zur EKZ und auf das Wissen, was das Tun 
an der Herz-Lungen-Maschine noch Stun-
den nach Ende der EKZ bewirkt. 

Im Kompendium der Kardiotechnik der 
THG Frankfurt sind also die eingangs er-
wähnten Punkte zur Risikominimierung 

abgehandelt. Auch die Interaktion mit an-
deren Arbeitsgruppen rund um die herzchi-
rurgische Versorgung gehört zum Inhalt.

In Grenzbereichen, die nicht durch das 
Kompendium abgedeckt werden, haben 
sich Arbeitsanweisungen bewährt. Diese 
Hilfen für Sonderfälle sind zu speziell, um 
sie in einem der Allgemeinheit zugäng-
lichen schriftlichen Konzept zu publizie-
ren, und würden den Rahmen des Kom-
pendiums sprengen. Arbeitsanweisungen 
liegen ebenfalls in schriftlicher Form in 
einem Ordner und auf dem Desktop vor. 

Wie wir versuchen, Risiken zu vermei-
den bzw. Risiken zu minimieren, zeigen 
einige der folgenden Beispiele aus dem kli-
nischen Alltag:

Beispiel Risikomanagement an der HLM:
Oxygenator sichtbar und in Reichweite des 
Anwenders

Die Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt 
des „Modifizierten und Optimierten Perfusi-
onsSystems“ (MOPS), Frankfurt.  Durch die 

Abb. 2: Platzierung des Oxygenators an der HLM

Abb. 3 und 4: Aufbau und Entlüften der ECMO (Ausschnitte aus PLS-Präsentationsfilm, Maquet)
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Position des Oxygenators im unmittelbaren 
Blickfeld des Kardiotechnikers können Be-
schädigungen am Oxygenator vermieden 
und Wechselzeiten verkürzt werden. Die le-
benswichtigen Konnektionen sowie die Sau-
erstoffzufuhr sind gut geschützt positioniert. 
Wichtig bei dieser Anordnung: Während 
der Füllung des Systems und der Perfusion 
muss blutseitig immer ein positiver Druck 
erhalten werden. Wird der extrakorporale 
Bypass vorübergehend gestoppt, sollte mit 
einem Minimalfluss von 200–250 ml rezir-
kuliert werden. Wird nicht rezirkuliert, ist 
einer der Dreiwegehähne der Rezirkulati-
onslinie zu schließen. Im Oxygenator sollte 
für diesen Zeitraum ein positiver Druck von 
80–100 mmHg erhalten bleiben.

Beispiel ECMO – Aufbau und Inbetrieb-
nahme:
Auch wenn in Frankfurt bis zu 30-mal pro 
Jahr eine ECMO-Therapie indiziert ist, 
kann es sein, dass der einzelne Kardiotech-
niker nur selten das System aufbaut und in 
Betrieb nimmt. Zur Verminderung von Ri-
siken, die aus der mangelnden Routine von 
ECMO-Einsätzen resultieren, üben die 
Mitarbeiter der Abteilung an einem unste-
rilen System das Entlüften und die Inbe-
triebnahme der ECMO mindestens einmal 
pro Monat. Das Prozedere vom Aufbau bis 
zum Start der ECMO ist schriftlich doku-
mentiert. Die einzelnen Schritte sind bild-
lich dargestellt (Abb. 3 und 4). 

Um bei dem Beispiel ECMO zu bleiben: 
Nachdem ein ECMO-System implantiert 
wurde, bleibt der Kardiotechniker in unmit-
telbarer Nähe des Systems, bis eine stabi-
le Beatmungs-, Gerinnungs- und Kreislauf-
situation hergestellt ist. Danach übernimmt 
das Stationspersonal die weitere Routine-
versorgung. Die Versorgung des Patienten 
mit der ECMO durch das Stationspersonal 
ist möglich, weil in regelmäßigen Abstän-
den auf der Intensivstation eine ECMO-
Fortbildung für Ärzte und Pflegende statt-
findet. Dazu gibt es ein Handout mit den 
wichtigsten Fakten im Umgang mit den Pa-
tienten und dem Sys tem (Abb. 5). 

Zu praktisch allen Arbeitsprozessen in 
einer Abteilung lassen sich solche Anwei-
sungen erstellen. Wir nutzen sie in erster 
Linie zur Qualitätserzeugung und zu Aus-
bildungszwecken. Gleichzeitig dokumen-
tieren sie unsere täglichen Arbeitsabläufe 
in der Routine und in Notfallsituationen 
und helfen uns, Risiken auf ein Mindest-
maß zu reduzieren.

Das Kompendium der Kardiotechnik 
behandelt nur die speziellen Arbeitspro-
zesse in Frankfurt. Es entbindet den Ein-

zelnen nicht, sich ständig weiterzubilden. 
Selbstverständlich ist eine fundierte kar-
diotechnische Ausbildung – sei es durch 
langjährige Praxis und/oder eine Ausbil-
dung an einem Ausbildungsinstitut –, ver-
bunden mit Verantwortungsbewusstsein 
ein Garant für qualitativ hochwertige Ar-
beit mit dem Ziel, die Risiken für den Pati-
enten möglichst gering zu halten. 

CIRS – Critical Incident Reporting 
Sys tem
Im Herzzentrum Lahr führte die Arbeits-
gruppe um Dr. Krämer das CIRS – Critical 
Incident Reporting System – ein. Per Intra-
net kann jeder Benutzer anonym über Zwi-
schenfälle und mögliche Fehler berichten. 
Die Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement 
der DGTHG will prüfen, ob ein CIRS 
multizentrisch eingerichtet werden kann: 
http://www.cirs-notfallmedizin.de/.

Es bleibt der Wunsch des Autors, dass 
weitere Kliniken dem Frankfurter Kon-

zept – spezielle kardiotechnische Arbeits-
prozesse  transparent zu machen – folgen, 
um zu zeigen, wie Qualität erzeugt wird 
und welche Strategien helfen, Risiken im 
klinischen Alltag zu vermeiden. Dann ist 
es vielleicht auch möglich, ein bundes-
weites Qualitäts- und Risikomanagement 
unserer Arbeit zu implementieren. Wir 
Kardiotechniker müssen diesen Weg nicht 
alleine gehen: PD Dr. Kleine äußerte den 
Wunsch seiner Arbeitsgruppe, dass sich 
auch Kardiotechniker aktiv an den Bestre-
bungen der THG zur Einführung eines Ri-
sikomanagementsystems in der Herzchi-
rurgie beteiligen sollen.

H. Keller, K. H. Oeinck, M. Diefenbach,
R. Meinert, C. Klüß, A. Moritz1

Maquet-CP Clinical Service
1Klinik für Thorax-, Herz- und Thorakale 
Gefäßchirurgie
Universitätsklinikum Frankfurt
(Direktor: Prof. Dr. Anton Moritz)

Kardiotechnik 

Arbeitsanweisung 

Frankfurt, 12.03.2008 

Erläuterung und Betreiben der ECMO auf 

Intensivstation – Pflege und Ärzte 

Ersteller: M. Diefenbach, H.Keller Revision 1 Freigegeben: 

Ziel: Schulung des Umgangs mit der ECMO im klinischen Alltag 

 

ECMO: bedeutet Extrakorporale Membranoxygenierung. Blut wird aus dem Patienten durch 

einen Oxygenator gepumpt. Im Oxygenator finden der Gasaustausch und die 

Wärmeregulierung statt. Die ECMO besteht aus fahrbarer Konsole, Oxygenator, 

Zentrifugalpumpe, Handpumpe, Wärmeeinheit und Gasversorgung. 

 
Blutfluß: Je nach Indikation erfolgt eine veno –arterielle oder veno-venöse Kanülierung des 

Patienten (femo-femoral oder Subclavia – Femoralis oder Jugularis – Femoralis). Kanülen 

werden vom Kardiotechniker zur Verfügung gestellt. 

 
Technik: Die Zentrifugalpumpe muss an einer orangen Notstromsteckdose angeschlossen 

sein. Die Pumpe ist mit einem Akku ausgestattet, der max. 20 Minuten die Versorgung 

gewährleistet (akustische Signale und Anzeige im Display  der Pumpe beachten). Mindestens 

zwei Schlauchklemmen müssen sich an der Pumpenkonsole (sog.Sprinter ) befinden. 

Bei technischen Problemen oder Fragen zum Betrieb:  
Kardiotechnik 180223 oder 5866 

Folgende Parameter unbedingt beachten:  Mindestfluss Druckluft am Rotameter: 1 Liter 

                                                                     Mindestwert FIO2  :                               21 % 

                                                                     Mindestdrehzahl Pumpe:                     1500 / Min 

Erläuterungen zur ECMO: siehe auch Handout, welches sich an jeder Konsole befindet (zum 

Eigenstudium). 

Tipps für die Praxis:  
• Vermeiden Sie das Knicken der Schläuche beim Umlagern 

• Kontrollieren Sie die Blutschläuche von der Konsole zum Patienten 

• Achten Sie auf die Schlauchführung 

• 2 – stündlich: Spülen des Oxygenators, um Kondenswasser aus dem Oxygenator zu 

entfernen: 

o Für 3-4 sec den Flowregler am Gasblender auf max. 10 Liter aufdrehen und 

danach in die Ausgangsposition (die Sie sich zuvor gemerkt haben) zurückdrehen 

o Keinesfalls höheren Gasfluss erzeugen: dies führt zu Luftembolien 

• Bei Fieber des Patienten kann die Wärmeeinheit ausgeschaltet werden. Der Patient kühlt 

ab. Beachten Sie, dass die Abkühlung durch die große Fremdoberfläche relativ schnell 

erfolgt, so dass früh an ein Einschalten der Wärmegerätes zu denken ist. Vermerken Sie 

schriftlich, dass das Wärmegerät ausgeschaltet ist. 

• Entwöhnen des Patienten von der ECMO ist nur nach ärtzlicher Anordnung 

durchzuführen 

 

Klinik f r Thorax-, Herz- und thorakale Gef chirurgie 

J.W. Goethe Universit t Frankfurt 

Abb. 5: Arbeitsanweisung ECMO Intensivstation



Fluss des Lebens
RAUMEDIC - seit Beginn der Herzoperationen 

in Deutschland Partner der Kardiotechnik 

und einziger Halbzeuglieferant, der die 

Kardiotechniker-Tagung regelmäßig begleitet. 

Mit RAUMEDIC ECC noDOP wurde ein Schlauch-
system entwickelt, das in seiner Blutverträglichkeit 
kaum zu überbieten ist.

Schläuche mit dem modifi zierten Weichmacher 
TEHTM erreichen die gleichen guten Werte wie 
aufwändig beschichtete PVC-Typen. 

Dagegen liegen herkömmlich mit DOP- oder Citrat-
Weichmachern ausgestattete PVC-Varianten 
weit unter diesen Werten.

RAUMEDIC AG
Postfach 501
95205 Münchberg
Tel.: 09252 359 2341
Fax: 09252 359 1000

www.RAUMEDIC.de
info@RAUMEDIC.com
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Calibration of the Stockert SIII Double-headed Pump for Adult 
and Pediatric Cardioplegia Systems
Green D, Casey ND
Canadian Perfusion 2008; 18: 76–90

Kalium wird in Nordamerika in seiner Gefährlichkeit vergleichbar 
mit Opiaten gesehen und ist wie jene mit gleicher Genauigkeit zu 
dosieren. Die Arbeit der beiden am British Columbia Children’s 
Hospital in Vancouver in Kanada tätigen Kardiotechniker zeigt, 
wie wichtig es ist, auch tausende Male ausgeführte Vorgänge regel-
mäßig zu prüfen und dazu alle verfügbaren Instrumente zu nutzen. 
Green und Casey stellten erhebliche Abweichungen zwischen ein-
gestellter Flussrate und gemessenem Fluss fest, wobei hier nur auf 
die Ergebnisse bei Kinderperfusionen eingegangen werden soll.

In ihrem 4:1-Kardioplegieset nutzen sie einen Schlauch 3/16" x 
1/16" als blutführende Linie und einen Schlauch 3/32" x 1/16" für 
die kristalloide Zufuhr. In diese ist ein Durchflussmesszylinder 
vom Typ Buretrol (Baxter) integriert. Der blutführende Schlauch 
war in Pumpenkopf A eingelegt, die Schlauchgröße F1 mit 3,2 
ml/U feinkalibriert. Der kardioplegieführende Schlauch im Pum-
penkopf B war mit 0,8 ml/U feinkalibriert; beides gemäß den An-
gaben des Herstellers. Im Routinebetrieb traten solche Abweichun-
gen zwischen eingestelltem und gemessenem Fluss auf, dass das 
gesamte Setup eingehend geprüft wurde. 

In einem experimentellen Aufbau wurde das Kardioplegieset 
komplett mit Elektrolytlösung gefüllt, der eingangsseitige Druck 
in der blutführenden Linie mit 0 bzw. 100 mmHg simuliert, der 
eingangsseitige Druck in der kardioplegieführenden Linie durch 
Höhenverstellung auf 0 bzw. 100 mmHg gesetzt und der ausgangs-
seitige Liniendruck mittels verstellbarer Klemme konstant auf 200 
±10 mmHg gehalten. Die geförderten Volumina wurden jeweils 
eine Minute nach Einstellen der Flussrate wiederum eine Minute 
lang in einem 500 ml fassenden Messzylinder mit 5-ml-Graduie-
rung aufgefangen.

Beginnend mit den Vorgaben des Herstellers wurde der Fak-
tor für die Feinkalibrierung dann schrittweise so verändert, dass 
der gemessene Fluss mit dem an der Pumpe eingestellten über-
einstimmte. Die so ermittelten Werte wurden a) mit einem zwei-
ten Kardioplegieset, b) mit einer zweiten Doppelrollerpumpe über-
prüft; schließlich wurde die ganze Messreihe durch einen zweiten 
Untersucher wiederholt:

Diese Differenzen scheinen gering und vernachlässigbar, doch 
führen sie, so die Autoren, zu erheblichen Überdosierungen: 18 % 
in der blut- und 44 % in der kardioplegieführenden Linie.

Holger Zorn, Halle/Saale
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Schlauch Gemessen
Hersteller-

angabe

3/16" x 1/16" 3,85 3,20

3/32" x 1/16" 0,98 0,80
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zum Erzeugen der Pulsatilität wurde nach 
dem Oxygenator in die arterielle Linie ein-
gebaut.)

Ein zentraler Vortrag war die Präsen-
tation der SYNTAX-Studie, bei der unter 
1.800 Patienten in 85 Zentren ein Vergleich 
zwischen der perkutanen Koronarinter-
vention und der Koronarchirurgie gezogen 
wurde. Das Ergebnis der Studie könnte 
man mit den Worten von Herrn Prof. Dr. 
Mohr zusammenfassen: „Der Preis des 
wesentlich schonenderen Eingriffs per Ka-
theter ist das höhere Risiko, dass die Inter-
vention wiederholt werden muss.“

Abgeschlossen wurde die Veranstaltung 
mit anschauungsreichen Vorträgen aus 
dem Bereich Notfallchirurgie. Hier wa-
ren es Vorträge aus Südafrika über die Be-
handlung von Thoraxverletzungen jegli-
cher vorstellbarer Genese und aus England 
über eine militärische Emergency Unit für 
Verwundete in Afghanistan, die Einblicke 
in die chirurgische Behandlung schwer po-
lytraumatisierter Patienten gab, wie sie in 
unseren Ambulanzen nicht auftauchen.

Aus kardiotechnischer Sicht würde ich 
noch ein neues, innovatives, in Kürze am 

Markt verfügbares Produkt der Firma Te-
rumo hervorheben, das auf den ersten Blick 
so neu nicht ist: einen in das Oxygenator-
gehäuse integrierten arteriellen Filter. Der 
arterielle Filter verfügt über eine Poren-
größe von 32 µm. Im Detail betrachtet liegt 
die Neuerung darin, dass das Gehäuse des 
Oxygenators und somit die Primingmen-
ge unverändert geblieben sind. Es wird ei-
ne zusätzliche, luftabschirmende Mem-
bran außen um die Hohlfasermembran 
gelegt. In den Oxygenator gelangte Luft 
kann nicht in die arterielle Linie gelangen, 
sondern wird aufgrund der Druckdiffe-
renz zwischen Blut- und Gasseite über die 
Hohlfasermembran via Gasauslass elimi-
niert. Das bedeutet eine effektive Priming-
reduktion, die gerade für minimierte ex-
trakorporale Systeme interessant ist.

Internetadressen:  
http://www.eacts.org/
http://meetings.eacts.org/

Harald Jung, ECCP
Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim

Wieder einmal tagte die European Asso-
ciation for Cardio-Thoracic Surgery in der 
sehenswerten Hauptstadt Portugals. Das 
Centro de Congressos de Lisboa liegt un-
weit der historischen Altstadt, nahe der be-
eindruckenden Hängebrücke über den Rio 
Tejo. Im Rahmen der Tagung trafen sich 
am 13. September die Mitglieder des Eu-
ropean Board.

Die Kongresseröffnung mit zahlreichen 
Teilnehmern aus aller Welt fand am 
14. September statt. Das wissenschaftliche 
Programm sowie die Industrieausstellung 
waren wie gewohnt umfangreich und sehr 
gut besucht. Ein Schwerpunkt stellten Vor-
träge über minimal-invasive Techniken im 
Bereich der Klappenchirurgie dar. Auch 
das noch relativ neue Gebiet der perkuta-
nen Klappenimplantationstechniken wur-
de in mehreren Vorträgen thematisiert.

In der Sitzung „Perfusion“ wurden Vor-
teile minimierter extrakorporaler Systeme 
gegenüber konventionellen manifestiert 
und anhand eines interessanten Versuchs-
aufbaus tierexperimentell festgestellt, 
dass pulsatiler Fluss keine Vorteile gegen-
über nicht-pulsatilem bietet. (Das Device 

22nd EACTS Annual Meeting, 13.–17. September 2008, Lissabon/Portugal

ERRATUM

KARDIOTECHNIK, Heft 2/2008, Seite 55:

Automatische hämodynamische Optimierung von Schrittmachern und ICDs durch ei-
nen neuen, IEGM-basierten Algorithmus, von F. Amberger, Eschborn.

Leider wurden bei der Formel auf der o. g. Seite die Vorzeichen > und < vertauscht. Es 
muss richtig heißen:

P-Welle <100 ms → SAVopt = As + 60 ms
P-Welle >100 ms → SAVopt = As + 30 ms
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Wachstumsmotor Gesundheit: 
Die Zukunft unseres Gesundheitswesens
Friedrich Merz
Edition DWC
Carl Hanser Verlag, München 2008
ISBN: 978-3-446-41456-3
406 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag 
Preis: 19,90 Euro

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Ge-
sundheit ist alles nichts.“ Treffender als 
mit diesem Zitat von Arthur Schopenhau-
er können die aktuellen Probleme im Ge-
sundheitswesen und ihre Folgen für die 
Zukunft nicht beschrieben werden. Im Ge-
sundheitswesen liegt der Schlüssel zu den 
gesamtwirtschaftlichen Problemen von der 
Staatsverschuldung bis hin zur Rente. Es ist 
der größte Wirtschaftsbereich in Deutsch-
land: Mit über 4 Millionen Beschäftigten in 
mehr als 800 Berufen sind mehr Menschen 
im Gesundheitswesen beschäftigt als in der 
Automobil- oder der Elektroindustrie. Mit 
steigender Tendenz, denn durch den demo-
grafischen Wandel und den technischen 
Fortschritt wollen mehr Menschen besser 
behandelt werden.

Friedrich Merz ist bekannt für seine kla-
ren Worte und seine manchmal unkonven-
tionelle Herangehensweise. Unter seiner 
Herausgeberschaft haben sich die bedeu-
tendsten Experten zum Gesundheitswe-
sen versammelt, die aus unterschiedlichen 
Perspektiven – manchmal auch kontrovers, 
aber immer fachlich fundiert und spannend 
zu lesen – das Thema beleuchten. 

Diese herausragenden Autoren bleiben 
nicht beim Aufzeigen des Ist-Zustands mit 
allen Gefahren und Chancen stehen, son-
dern zeigen, was wir tun können, damit 
das Gesundheitssystem zum Wachstums-
motor der Wirtschaft werden kann. Denn 
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die Nachfrage nach einer umfassenden 
gesundheitlichen Versorgung ist vorhan-
den und wird zunehmen. Dadurch kann 
die Konjunktur anziehen und Arbeitsplätze 
können geschaffen werden. 

Wer die Fakten hinter der lauten und auf-
geregten Debatte um die Gesundheitsre-
form kennen lernen will, Zahlen und Fach-
begriffe nicht scheut, wird in dem Buch 
bestens bedient.

Das vorliegende Buch ist in vier The-
mengebiete gegliedert:
–  Paradigmenwechsel: Die Bedeutung der 

Gesundheit im 21. Jahrhundert
– Unser Gesundheitssystem heute
–  Das Gesundheitswesen von morgen: 

Chancen und Herausforderungen
–  Vision Gesundheit 2025

Darüber hinaus finden sich im Anhang 
ein Abkürzungsverzeichnis, ein Glossar 
der wichtigsten Begriffe zum Thema sowie 
eine chronologische Auflistung der Ge-
sundheitsreformen seit 1977.

Thomas Leusch, Düsseldorf

Patientenorientierte Forschung
Einführung in die Planung und Durch-
führung einer Studie 
Lucas M. Bachmann, Milo A. Puhan, 
Johann Steurer (Hrsg.)
Verlag Hans Huber, Bern, 1. Aufl. 2008
ISBN-13: 978-3-456-84538-8
116 Seiten, 12 Abb., 12 Tab., gebunden mit SU
Preis: 29,95 Euro

„Hurra, p < 0,05! – Na und?“ und „Pati-
enten, Power, Prädiktionen“, diese zwei 
Veröffentlichungen von Beck-Bornholdt 
und Dubben in der KARDIOTECH-
NIK (für Wiederleser: 3/2002 S. 92–93 

und 1/2003 S. 24–27) hatten vielfach den 
Wunsch nach weitergehenden Angeboten 
zum Thema „Klinische Studien und Medi-
zinische Statis tik“ geweckt. 

Seit knapp zwei Jahren bringt die KAR-
DIOTECHNIK regelmäßig Empfehlungen 
dazu im Bücherjournal. Seit dem Heft 
2/2008 vermittelt PD Dr. Kranke in seiner 
Serie „Studien, Statistik und Signifikanz“ – 
die auch in dieser Ausgabe fortgeführt wird 
– Wissen darüber, und auch das hier vorzu-
stellende Buch ist gut geeignet, das Bedürf-
nis unserer Leser zu erfüllen: Hier werden 
die Konzepte und Prinzipien der patienten-
orientierten Forschung verständlich darge-
stellt – für Forscher und für jeden, der Stu-
dien liest.

In den ersten Kapiteln werden die wich-
tigsten Prinzipien der Studienplanung dar-
gestellt: Das Fundament jeder Studie ist 
das Festlegen der Hauptbeziehung, die un-
tersucht werden soll. In weiteren Abschnit-
ten erhalten Sie konkrete Angaben zur Mes-
sung der Zielgröße, zur Datenerfassung und 
Analyse der Daten. Das Management eines 
Forschungsprojekts, die ethischen Aspekte, 
das Schreiben eines Forschungsantrags und 
Tipps für das Schreiben einer Publikation 
sind weitere Themen dieses Buches.

Nur ein Beispiel für die glänzende Klar-
heit des Buches sei hier gegeben. Die Au-
toren analysierten 50 Artikel in führen-
den Journalen, fanden heraus, dass diese 
– jeweils im Median – zwei Absätze für die 
Einleitung, sieben für die Methoden, sieben 
für die Ergebnisse und sechs für Diskussi-
on enthalten, und zeigen nun, wie man mit 
ganzen vier Sätzen eine klinische Studie 
publikationsreif strukturiert: „Warum habe 
ich die Studie angefangen?“ und „Was ha-
be ich gemacht?“, die Antworten auf die-
se beiden Fragen werden später der erste 
Satz und der letzte Satz der Einleitung sein. 
„Was habe ich herausgefunden?“ und „Was 
soll das bedeuten?“, die Antworten darauf 
bilden den ersten und den letzten Satz der 
Diskussion. 

Ein wunderbares Buch also, das voll-
kommen wäre, wenn die Hinweise zu An-
trägen an die Ethikkommission nicht nur 
schweizerisches, sondern auch deutsches 
und österreichisches Recht berücksichti-
gen würden. Doch auch so ist es unbedingt 
zu empfehlen.

Holger Zorn, Halle (Saale)
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wächst. Bei der herkömmlichen Metho-
de kann sich durch die vielen Operationen 
Narbengewebe bilden. Weitere Eingriffe 
werden dadurch immer schwieriger. „Die 
neue Kathetertechnik schont den Patienten 
und reduziert eventuelle Risiken wie Infek-
tionen, Blutungen oder Narbenbildung auf 
ein Minimum“, sagt Paul. „Die kleinen Pa-
tienten sind außerdem schon nach zwei Ta-
gen wieder auf den Beinen.“ 

Grundsätzlich eignet sich das Verfahren 
für Jugendliche ab einem Körpergewicht 
von 30 Kilogramm, bei denen bereits ein 
Implantat eingesetzt wurde. Darin kann die 
Bioprothese besser verankert werden als 
in körpereigenem Gewebe. Für sehr große 
oder sehr kleine Herzen ist das Verfahren 
hingegen nicht geeignet, da das Implantat 
nur in drei Größen verfügbar ist. Das Herz-
zentrum der Universitätsmedizin Göttingen 
ist bislang die einzige Einrichtung in Nord-
deutschland, die diese Methode anwendet. 
Hier wurden bisher zwei Patienten nach 
dem neuen Verfahren behandelt. In diesem 
Jahr sind sechs Implantationen geplant.

Kontakt: Prof. Dr. Th. Paul
Göttingen

Schmaltz: „Herzrhythmusstörungen, Blut-
hochdruck, hämatologische Probleme tre-
ten gehäuft auf, manche einfache Herzfeh-
ler zeigen typische Spätkomplikationen 
wie eine Aortenisthmusstenose, während 
das Endokarditisrisiko lange Zeit wohl 
überschätzt wurde.“ An erster Stelle der 
angeborenen Herzfehler stehen Ventrikel- 
und Vorhofseptumdefekte, deren Langzeit-
verlauf meist ausgesprochen gutartig ist, 
wohingegen die Aortenisthmusstenose mit 
dem Hochdruck- und Aneurysma-Risiko 
einer genaueren Nachkontrolle bedarf. Un-
ter den vormals zyanotischen Herzfehlern 
bereitet die Fallot-Tetralogie im Langzeit-
verlauf am häufigsten Probleme.

In den kommenden Jahren wird es wei-
tere Fortschritte in der Behandlung von 
EMAH-Patienten geben: „Sie werden be-

von der minimal-invasiven Behandlungs-
methode. „Jährlich werden rund 600 Blue 
Babies geboren, die aufgrund der fehlge-
bildeten Klappe an lebensbedrohlichem 
Sauerstoffmangel im Blut leiden“, erklärt 
Prof. Dr. Thomas Paul, Abteilungsdirektor 
Pädiatrische Kardiologie und Intensivme-
dizin der Universitätsmedizin Göttingen. 
Die Betroffenen benötigen fast immer ei-
ne neue Herzklappe. Bis die jungen Pati-
enten das Erwachsenenalter erreicht haben, 
muss das Implantat jedoch drei- bis vier-
mal ausgetauscht werden, da es nicht mit-

und der Schweiz sowie den entsprechenden 
Kompetenznetzen und Patientenorganisati-
onen. 
„Die Leitlinie gibt einen Überblick über die 
medizinischen Besonderheiten der ange-
borenen Herzfehler im Erwachsenenalter“, 
erläutert der Herausgeber, Prof. em. Prof. 
h. c. Dr. Achim A. Schmaltz aus Essen. „Zu-
nächst werden verschiedene medizinische 
Aspekte wie Hämodynamik, Arrhythmien 
oder Zyanose dargestellt, dann tabellarisch 
die wichtigsten einzelnen Herzfehler abge-
handelt. Der Leser findet eine exzellente 
Handlungsanleitung zur Langzeitbetreu-
ung der einzelnen Herzfehler.“ 

Deutlich wird auch, dass viele Erwach-
sene mit operiertem oder teilweise ope-
riertem angeborenen Herzfehler einer kon-
sequenten Langzeitbetreuung bedürfen. 

Das Herzzentrum der Universitätsmedizin 
Göttingen ist die erste Einrichtung in Nord-
deutschland, in der Mediziner die Lungen-
schlagaderklappe des Herzens per Katheter 
implantieren. Brustkorb und Herz der Pati-
enten müssen dabei nicht geöffnet werden. 
Das neue Verfahren ist deutlich schonender 
als ein chirurgischer Eingriff und beson-
ders für Kinder mit einer schweren ange-
borenen Fehlbildung der Herzklappe ge-
eignet. Die Haut dieser sogenannten „Blue 
Babies“ verfärbt sich infolge der krank-
heitsbedingten Unterversorgung mit Sau-
erstoff bläulich. 

Bei dem neu entwickelten Verfahren im-
plantieren Mediziner die sogenannte „Me-
lody-Klappe“, die aus der Halsvene eines 
Rindes gewonnen wird. Das gereinigte und 
zusammengefaltete Implantat ist in ein Git-
terröhrchen (Stent) eingearbeitet und wird 
mit einem Katheter durch die Leistenvene 
(transfemoral) zum Herzen geführt. Dort 
wird es an der vorgesehenen Stelle mittels 
eines aufblasbaren Ballons entfaltet. Die 
alte Herzklappe wird dabei an die Gefäß-
wand gedrückt und verbleibt im Körper. 

Besonders Kinder mit einem Fehler an 
der Lungenschlagaderklappe profitieren 

Dank der enormen medizinischen und tech-
nischen Fortschritte erreichen immer mehr 
Patienten mit angeborenen Herzfehlern 
(EMAH) das Erwachsenenalter. In Deutsch-
land leben nach wissenschaftlichen Schät-
zungen derzeit 180.000 EMAH-Patienten, 
in zehn Jahren wird diese Zahl auf 225.000 
ansteigen, andere Experten gehen gar von 
227.000 Patienten aus. Das Nationale Re-
gister Angeborene Herzfehler, das vor vier 
Jahren im Rahmen des Kompetenznetzes 
gegründet wurde, versucht diese Patienten 
möglichst komplett zu erfassen. Um die-
ser neuen Patientengruppe gerecht zu wer-
den, wurde jetzt von der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie (DGK) erstmals eine 
S-2-Leitlinie herausgegeben – gemeinsam 
erarbeitet von allen kardio logischen Fach-
gesellschaften in Deutschland, Österreich 

Schonende Hilfe für „Blue Babies“ 
Pulmonalklappe in Göttingen erstmals ohne chirurgischen Eingriff implantiert

Interdisziplinäre EMAH-Leitlinie für
Deutschland, Österreich und die Schweiz
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Das Implantat wird mit einem Katheter durch 
die Leistenvene zum Herzen geführt und dort 
über einen Ballon aufgespannt.
(Bild: Medtronic GmbH)
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sonders von den Fortschritten der interven-
tionellen Kardiologie profitieren“, erläu-
tert Schmaltz. Diese vermeide das erhöhte 
Reoperationsrisiko und könne auf vielfäl-
tige Weise Residuen durch transkutanen 
Klappenersatz, Embolisation von Kollate-
ralgefäßen, Dilatation und Stentimplantati-
on von Stenosen beseitigen. 

Außerdem wird auch die vor kurzem be-
schlossene Zusatzausbildung EMAH für 
Ärzte in den kommenden Jahren Früchte 
tragen und die bisherige Lücke in der me-
dizinischen Versorgung schließen: Bisher 
haben sich schon fünf internistische und 
25 Kinderkardiologen um eine Zertifizie-
rung beworben, die ersten Prüfungen fin-
den in diesem Monat statt. Patienten mit 
komplizierten angeborenen Herzfehlern 
und Fontanzirkulation, Conduit oder Klap-
penersatz rät Schmaltz, mit einem zerti-
fizierten EMAH-Mediziner und einem 
überregionalen EMAH-Zentrum, wie es 
beispielsweise in Berlin, Essen, München 
und Münster existiert, zusammenzuarbei-
ten.

Den vollständigen Text der „Medizi-
nischen Leitlinie zur Behandlung von Er-
wachsenen mit angeborenen Herzfehlern 
(EMAH)“ finden Sie auf: www.dgk.org 
unter „Leitlinien“. 

Prof. Dr. Eckart Fleck
DGK, Düsseldorf

KARDIOTECHNIK Stellenanzeige
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len gängigen Trägersystemen sicher fixiert 
werden. Genauso einfach ist der Anschluss 
der Einmalprodukte. Die Aufnahme ist di-
rekt an der Rückseite des Geräts ange-
flanscht. Ohne Schlauchverbindungen und 
Klemmen sind die verschiedenen Oxyge-
natoren- und Pumpeneinheiten sofort ein-
satzbereit. Das Cardiohelp-System kann in 
drei Betriebsmodi und mit drei Einmalpro-
dukten den spezifischen Anforderungen im 
Operationssaal, auf der Intensivstation und 
während des Transports angepasst werden.

Maquet hat bei Cardiohelp die bereits 
mit dem Oxy genator Quadrox-i begon-
nene Integration von Komponenten weiter 
vorangetrieben. Neben der Integration des 
arteriellen Filters ist in der neuen Einheit, 
Quadrox-iR genannt, erstmals eine Zentri-
fugalpumpe integriert. Zusätzlich können 
auf der Rückseite des Gerätes vier externe 
Drucksensoren, zwei Temperatursensoren 
sowie zwei Luftblasensensoren und ein 
Flusssensor angeschlossen werden. 

Die Weiterentwicklung des millionen -
fach bewährten Quadrox-Systems ermög-
licht dank der Integration und der kom-
pakten Bauweise ein minimales Füllvo-
lumen. Die Oxygenator-Pumpen-Einheit 
garantiert einen konstanten Blutfluss, einen 
niedrigen Druckabfall und damit in Verbin-
dung mit einem geringen Oberflächenkon-
takt eine minimale Blutschädigung. 

HERZPATIENT LEBT SEIT FÜNF 
JAHREN MIT IMPLANTIERBAREM 
HERZUNTERSTÜTZUNGSSYSTEM

Ein 64-jähriger Franzose ist der welt-
weit am längsten mit dem implantierbaren 
Herzunterstützungssystem INCOR® un-
terstützte Patient: Bereits seit fünf Jahren 
lebt er mit dem System. Der damals 59-jäh-
rige Jean-Pierre Offe litt im August 2003 an 
Herzversagen im Endstadium. Sein Herz 
war durch die schlechte Durchblutung des 
Herzmuskels und nach zwei Herzinfarkten 
so geschwächt, dass es den Körper nicht 
mehr ausreichend mit Blut versorgen konn-
te. Aus medizinischen Gründen war er kein 
Kandidat für eine Herztransplantation. 

Daher entschieden sich die Ärzte an der 
Universitätsklinik CHU Henri Mondor in 
Paris-Créteil, Frankreich, Herrn Offe ein 
mechanisches Herzunterstützungssystem 
einzusetzen. Sie wählten das implantier-
bare INCOR von Berlin Heart. Prof. Daniel 
Loisance, Leiter der Herzchirurgie, führte 
die Implantation durch. INCOR ist deshalb 

so gut für die Langzeitanwendung geeig-
net, weil der axiale Rotor, der einzige be-
wegliche Teil der Pumpe, magnetisch gela-
gert und damit völlig verschleißfrei ist. 

Nach der Implantation erholte sich Herr 
Offe gut und konnte drei Wochen später 
nach Hause entlassen werden. Nur alle drei 
Monate besucht er für ambulante Kontroll-
untersuchungen die Klinik. 

INCOR ist ein implantierbares Herzun-
terstützungssystem für die linke Herzkam-
mer bei Erwachsenen. Der axiale Rotor 
der Pumpe schwebt durch seine patentierte 
Mag netlagerung berührungsfrei in der 
Pumpe und ist damit völlig verschleißfrei. 
Die Pumpe wird unmittelbar unter dem 
Herzen implantiert und durch Kanülen mit 
der linken Herzkammer und der Aorta ver-
bunden. Betrieben wird die Pumpe mit ei-
ner Steuereinheit und zwei Akkus, die über 
ein Kabel mit der Pumpe verbunden sind. 
Der Patient führt das Antriebssystem in ei-
ner Tragetasche mit sich und ist damit bis 
zu acht Stunden mobil. 

SCHRITTMACHER-
 PRODUKTINNOVATIONEN

Nach der Markteinführung der neuen Herz-
schrittmacherfamilie Altrua™ von Bos-
ton Scientific, Gießen, mit automatischen 
Funktionen und umfassenden Therapie-
optionen, der Einführung der neuen links-
ventrikulären, 4F, unipolaren Acuity™ 
Spiral Elektrode sowie dem ersten Bos -
ton-Scientific-Defibrillator Confient™ 
und dem implantierbaren Defibrillator für 
die kardiale Resynchronisationstherapie 
(CRT-D) Livian™, ergänzt Boston Scien-
tific das CRM-Produktportfolio um zwei 
weitere neue, innovative Gerätefamilien.

Mit Cognis™ (ICD) und Teligen™ 
 (CRT-D), den auf neu entwickelter 32-Bit-
Technologie konzipierten High-Energy-
Sys temen, hat Boston Scientific die 
dünnsten Aggregate auf dem Markt. Bei-
de Geräte sind kompatibel zum Patienten-
Management-System Latitude™, welches 
2009 in Deutschland eingeführt wird.

Boston Scientific erreicht durch gezielte 
Forschung und Entwicklung in Kooperati-
on mit allen Partnern im Gesundheitswesen 
ein kontinuierlich wachsendes Leistungs-
spektrum – für eine optimale Patientenver-
sorgung.

WELTNEUHEIT CARDIOHELP: HLM 
IM KLEINFORMAT

Maquet hat mit Cardiohelp nicht nur die 
kleinste und leichteste Herz-Lungen-Ma-
schine der Welt, sondern eine gesamtthera-
peutische Lösung für Herzchirurgie, Kar-
diologie, Intensiv- und Notfallmedizin 
geschaffen.

Mit den spezifischen Betriebsmodi und 
Einmalprodukten ist Cardiohelp für alle 
Indikationen mit kardialer oder pulmona-
ler Unterstützung geeignet und damit im 
Operationssaal genauso einsatzfähig wie 
im Katheterlabor oder auf der Intensivsta-
tion. Damit kann das Prinzip des extrakor-
poralen Kreislaufs zur Sauerstoffversor-
gung von Herz und/oder Lunge in neuen 
Bereichen angewendet werden. 

Das Herzstück von Cardiohelp ist eine 
integrierte Antriebs- und Steuereinheit. An 
diese kompakt (L x B x H: 50 x 26 x 30 cm) 
und funktionell gestaltete Box werden die 
unterschiedlichen Varianten der benötigten 
Einmalprodukte angedockt. 

Cardiohelp zeichnet eine nahezu sofor-
tige Einsatzfähigkeit und eine einfache 
Bedienung aus. Mit einem einzigen Dreh-
Drück-Knopf und einem Touchscreen kann 
das Gerät bedient werden. Der benötigte Be-
triebsmodus wird bereits entsprechend der 
Anwendung konfiguriert. Über einen USB- 
und einen Ethernetanschluss ist Cardiohelp 
für den Datenaustausch vorbereitet. Das 
Gerät kann an eine Netzversorgung, aber 
auch an das Bordnetz eines Flugzeugs oder 
Hubschraubers angeschlossen werden. Mit 
den integrierten Lithium-Ionen-Batterien 
ist zudem für 90 Minuten eine netzunab-
hängige Versorgung garantiert. Dies ist be-
sonders für den inter- und intrahospitalen 
Transport notwendig. Mit der universellen 
Halteraufnahme kann Cardiohelp an al-

Neues aus der IndustrieIn
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1. BEITRÄGE

Aufgenommen werden bevorzugt klinische und 
experimentelle Originalarbeiten aus den Berei-
chen extrakorporale Zirkulation, Herz-, Thorax- 
und Gefäßchirurgie, Kardio logie, Schrittma-
cher-Chirurgie und -Technik, Anästhesie sowie 
Labortechnik und technische Geräte. Außerdem 
werden Arbeiten publiziert, die sich mit dem 
methodischen und technischen Fortschritt be-
schäftigen, Kasuistiken von außergewöhnlicher 
Bedeutung schildern oder einen umfassenden 
Überblick über ein bestimmtes Gebiet geben.

Voraussetzung für die Annahme ist, dass die 
Beiträge noch unveröffentlicht sind und neue 
Erkenntnisse vermitteln.

2. MANUSKRIPTE

Manuskripte, in deutscher Sprache ver fasst, 
können bei allen Redakteuren eingereicht 
 werden. Mit der Annahme eines Manu skriptes 
und dessen Veröffentlichung in der KARDIO-
TECHNIK tritt der Autor sowohl das alleinige 
Abdrucksrecht als auch das für weitere Verviel-
fältigungen an den He rausgeber ab. Für nament-
lich gekennzeichnete Veröffentlichungen über-
nimmt die Zeitschrift keine Verantwortung.

Manuskripte, die nicht den folgenden Hin-
weisen entsprechen, werden zur Behebung der 
Mängel ungeprüft an den Autor zurückgesandt.

• Das Titelblatt sollte enthalten:
1. Titel der Arbeit
2. Namen aller Autoren
3.  Klinik- bzw. Institutsangabe jedes Au tors 

(mit Namen des jeweiligen Leiters)
4. Versandadresse für Korrekturen
5. E-Mail-Adresse

Die vollständige Anschrift des federfüh-
renden Autors mit Titel und Vornamen ist am 
Schluss des Beitrages anzugeben.

• Zusammenfassung und  Schlüsselwörter 
(Abstract und Key Words): Jeder Arbeit ist 
eine Zusammenfassung der wesentlichen Aus-
sagen in Deutsch und Englisch voranzustel-
len. Die Zusammen fassungen sind so abzu-
fassen, dass sie einen kondensierten Extrakt 
der Arbeit darstellen und für Dokumentations-
systeme geeignet sind. Darunter sind bis zu 
5 Schlüs selwörter in Deutsch und in Eng lisch 
anzugeben, die für ein Register und Dokumen-
tationszwecke benötigt werden.

• Literaturverzeichnis: 
Hier dürfen nur die im Text zitierten Auto ren, 
in Reihenfolge des Zitierens, genannt werden. 
Das Literaturverzeichnis ist durchzunummerie-
ren. Es muss die vollständigen Titel der Arbei-
ten, die nach internationalem Brauch abgekürz-
ten Schriften titel mit Band, Seitenanfangs- und 
Seitenendzahl sowie Jahreszahl enthalten (z. B. 
Kardiotech 1999; 4: 100–102). Bücher sind mit 

Titel, Name des Verlages und Jahreszahl zu zi-
tieren.

• Abbildungen/Grafi ken/Tabellen:
Abbildungen und Grafi ken werden arabisch 
durchnummeriert, die Tabellen bekommen ei-
ne eigene, ebenfalls arabische Nummerierung. 
Die Legenden sind auf einer gesonderten Seite 
aufzuführen. Im Manu skript sind unbedingt die 
Hinweise auf die jeweiligen Abbildungen/Grafi -
ken/Tabellen anzugeben. Die doppelte Wieder-
gabe des gleichen Sachverhalts in Tabelle und 
Abbildung ist zu vermeiden. Kurze, klare Bild-
unter schriften machen die nochmalige Be schrei-
bung im Text überfl üssig.

Bereits publizierte Abbildungen können 
in der Regel keine Aufnahme fi nden, außer in 
Übersichtsartikeln.

Der Autor ist verantwortlich, dass die Repro-
duktion von Abbildungen, auf denen ein Patient 
erkennbar ist, vom Dargestellten bzw. dessen 
gesetzlichen Vertreter genehmigt worden ist.

3.  FORMELLE UND TECHNISCHE 
VORGABEN

• Manuskripte: 
Angenommen werden nur per Computer erfasste 
Manuskripte, die als Datei plus Ausdruck und/
oder PDF eingereicht werden.

Die Manuskripte sollten 1,5-zeilig und mit 
breitem rechten Rand geschrieben sein: ca. 30–
35 Zeilen à 60–65 Anschlä ge. Die Ma nuskript-
seiten sind einschließlich  Litera tur  ver zeichnis 
und Legenden durchzu  numme rieren. Am Ende 
des Manu skripts sollte die Anzahl der Zeichen 
angegeben sein (eine reine Textseite im Heft hat 
ca. 6000 Zeichen).

• Abbildungen, Grafi ken, Tabellen:
Diese sind prinzipiell im jeweiligen Originalfor-
mat, in dem sie erstellt wurden, abzuspeichern 
und als eigenständige Datei – vom Text getrennt 
– mitzuliefern (s. Kas ten). 

• Vorlagen: 
Vorzuziehen sind schematische Strichzeich-
nungen und kontrastreiche Fotos. Alle Abbil-
dungsvorlagen sind auf der Rückseite mit dem 
Autorennamen sowie mit „oben“ oder „unten“ 
zu bezeichnen (weicher Bleistift – keine Stem-
pel, keine Tinte). Bei Dias ist zu bedenken, dass 
die Dias aus dem Dia rähmchen herausgenom-
men werden müssen (Wahl des Klebstoffes). 
Für Strichzeichnungen sind gute schar fe Foto-
abzüge oder Reinzeichnungen mit klarer, les-
barer Beschriftung erforderlich.

4. KORREKTUREN

Nach Fertigstellung des Umbruchs bekommt 
der federführende Autor (bitte angeben) einen 
Fahnenabzug der Arbeit, der auf Druckfehler 

und sachliche Fehler durchzusehen ist. Abbil-
dungen und Tabellen sind auf die richtige Num-
merierung und Stellung der Bildunterschriften 
zu überprüfen. Die Rücksendung der Korrektur-
fahnen muss spätestens nach vier Arbeitstagen 
an das Lektorat erfolgen.

5. SONDERDRUCKE/BELEGE

Pro Beitrag werden drei Beleghefte zur Verfü-
gung gestellt. Zusätzliche Exemplare und Son-
derdrucke können gegen Berechnung bestellt 
werden.

Hinweise für Autoren der KARDIOTECHNIK

Grafiken
Grafi ken sollten unbedingt in einem Zei-
chenprogramm erstellt werden. Speichern 
Sie Grafi ken bitte extra ab. Zur korrekten 
Reproduktion von Grafi ken, besonders far-
bigen, empfi ehlt es sich, sie getrennt im Ori-
ginalformat und im EPS- bzw. AI-Format 
abzuspeichern. Wenn möglich vermeiden 
Sie feine Haarlinien. Farben sollten mög-
lichst im CMYK-Farb raum angelegt wer-
den, da nur in diesem Farbraum gedruckt 
werden kann.

Bitte keine Grafi ken in eine Textdatei ein-
binden. Solche eingebundenen Grafi ken las-
sen sich – wenn überhaupt – nur über die 
Zwischenablage in ein Grafi kprogramm 
übernehmen, was meistens mit erheblichem 
Qualitätsverlust verbunden ist. 

Bei Grafi ken, deren Dateien in der Druck-
vorstufe nicht konvertiert werden können, 
werden die Ausdrucke als Reprovorlagen 
benutzt. Wenn Sie Fragen zur Abspeiche-
rung haben, können Sie bei uns rückfragen 
(EPAS J. Böttcher, Tel. 0 40 / 23 93 44 20).

Abbildungen
Um im Offsetdruck eine optimale Wieder-
gabe zu erreichen, müssen Abbildungen 
mit 300 dpi für eine Ausgabe von 150 lpi, 
wenn möglich gleich im CMYK-Farb-
raum, gescannt werden. Die Dateigröße 
für ein einspaltiges Bild beträgt 3 MB auf-
wärts. Ein nachträgliches Umwandeln aus 
dem RGB-Farbraum kann zu Farbverschie-
bungen führen. Bei der Komprimierung als 
JPEG höchstens die mittlere Kompression 
verwenden, nie die höchste. Nicht geeignet 
sind ebenfalls Bilder aus dem Internet bzw. 
im GIF-Format, da hier nur eine Aufl ösung 
von 72 dpi vorhanden ist, die lediglich als 
Bildschirmdarstellung brauch bar ist. Ein 
Hochrechnen von 72 dpi auf 300 dpi  bringt 
keine Verbesserung. Sollten Abbildungen 
von Strichzeichnungen (u. a. Diagramme) 
gescannt werden, sollten 1200 dpi zum Ein-
scannen genommen werden, damit die Kan-
tenglätte einigermaßen erhalten bleibt.
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EUROPEAN BOARD OF CARDIOVASCU-
LAR PERFUSION: NEUER DEUTSCHER 
EBCP-DELEGIERTER

Ich möchte mich an dieser Stelle noch ein-
mal persönlich vorstellen. Mein Name ist 
Adrian Bauer und ich arbeite seit elf Jahren 
in der Kardiotechnik, seit 2003 als leitender 
Kardiotechniker am MediClin Herzzentrum 
Coswig. Im Frühjahr dieses Jahres wurde 
ich während des European Board Meetings 
in Berlin, mit Zustimmung des DGfK-Vor-
stands, zum Delegierten für Deutschland 
im European Board of Cardiovascular Per-
fusion (EBCP) ernannt. Ich begegne dieser 
Aufgabe mit Spannung, aber auch großem 
Respekt. Geht es doch beim EBCP um die 
Harmonisierung und Anerkennung unseres 
Berufsbilds nicht nur in Deutschland, son-
dern europaweit. Meine Aufgabe im EBCP
sehe ich darin,  DGfK-Botschafter und Stim-
me innerhalb dieses Gremiums zu sein. 
Sollten Sie Fragen, Kritik oder Anregungen 
zum Thema Ausbildung, Anerkennung oder 
Rezertifizierung haben, können Sie mir gern 
jederzeit eine E-Mail schreiben.

Viele europäische Länder haben in den 
letzten Jahren die Ausbildung zum Kardio-
techniker, zur Kardiotechnikerin auf das  
Hochschulniveau verlagert mit akade-
mischen Abschlussgraduierungen wie Ba-
chelor oder Master of Science. Das EBCP 
begleitet diese Entwicklungen, indem es 
Schul- und  Hochschulprogramme prüft und, 
sofern sie dem vom EBCP festgelegten Stan-
dard entsprechen, anerkennt (Akkreditie-
rung). Die Absolventen dieser Programme 
haben dann die Möglichkeit, die ECCP-Zer-
tifizierung (European Certificate in Cardio-
vascular Perfusion) zu erhalten. 

Das EBCP trifft sich zweimal jährlich, 
um die einzelnen Themen (Akkreditierung, 
Zertifizierung, Ausbildung, Aufnahme neu-
er Mitgliedsländer) zu diskutieren und über 
einzelne Punkte abzustimmen. Ich werde 
versuchen, während dieser Treffen unsere 
Interessen als größte europäische Kardio-
technikergesellschaft zu vertreten. 

Konferenz für Bildung und Ausbildung; 
ECoPEaT, Conference for Education 
and Training
Die ECoPEaT (European Conference on 
Perfusion Education and Training) wur-
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de in diesem Jahr zum 8. Mal vom EBCP 
organisiert und fand, wie jedes Jahr, am 
Samstag vor dem EACTS-Kongress statt. 
Der jährliche EACTS-Kongress (Europe-
an Association for Cardio-thoracic Sur-
gery; Hauptveranstaltung: Montag bis 
Mittwoch) bietet den Kardiotechnikern 
die Möglichkeit, ihre eigene Tagung am 
Rande abzuhalten. Diese Veranstaltung 
des EBCP, bei der die Teilnahme kosten-
los ist, findet aufgrund ihres größer wer-
denden Zuspruchs immer mehr Anschluss 
an den Kongress EACTS selbst und avan-
cierte in diesem Jahr mit mehr als 250 Teil-
nehmern zur größten internationalen Per-
fusionistenveranstaltung auf europäischer 
Ebene.

Am Sonntag vor dem EACTS-Kon-
gress finden immer die Postgraduierten-
kurse mit verschiedenen Schwerpunk-
ten statt, unter anderem „Perfusion“. An 
dieser an sich ärztlichen Veranstaltung 
ist es auch Kardiotechnikern möglich, ei-
nen Vortrag zu halten. Judith Horisber-
ger (Kardiotechnikerin aus Lausanne/
Schweiz und Mitglied des Akademischen 
Komitees des EBCP) referierte dieses Jahr 
über Komplikationen der aktiven venösen 
Drainage. Dies zeigt beispielhaft das Zu-
sammenwachsen von medizinischen und 
kardiotechnischen Themen. Wir sollten 
uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, 
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und 
unser Fachgebiet selbstbewusst darzustel-
len. Planen Sie für den nächsten Septem-
ber ein Wochenende in Wien (23. EACTS/
9. ECoPEaT) ein und nutzen Sie die Mög-
lichkeiten zu vielen interessanten Begeg-
nungen mit Kollegen und Kolleginnen aus 
ganz Europa. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie auf den Internetseiten des 
EBCP (www.ebcp.org). 

European Board Meeting
An der diesjährigen EBCP-Herbstsitzung, 
die ebenfalls jedes Jahr im Rahmen der 
EACTS stattfindet, waren für Deutschland 
anwesend: Frank Merkle (EBCP-General-
sekretär), Heinz Weitkemper (Mitglied des 
Akkreditierungskomitees und Webmas-
ter) Carole Hamilton (Mitglied des Aka-
demischen Komitees) und Adrian Bauer 
(Delegierter für Deutschland).

Akkreditierung der Ausbildungszentren 
Eine ganze Reihe von Ausbildungspro-
grammen in Italien auf Hochschulniveau 
(Bachelor) befinden sich momentan in der 
Akkreditierungsphase. An der Universität 
Pavia wurde ein dreijähriges Ausbildungs-
programm eingerichtet, an dem momentan 
21 Studenten teilnehmen. Die Studenten 
haben im ersten Jahr reinen Theorieunter-
richt in den Grundlagen der Perfusions-
technik. Im zweiten Jahr beginnt die prak-
tische Ausbildung, und ab dem dritten Jahr 
werden durch die Studenten selbstständig 
Perfusionen durchgeführt. Als Abschluss 
erreichen die Absolventen einen Grad als 
„Bachelor of Science“ und die Zulassung 
als Kardiotechniker in Italien. Eine Dele-
gation des EBCP hat den Lehrplan sowie 
die praktische Ausbildung bewertet und 
die Akkreditierung auf 5 Jahre erteilt. 

Zertifizierung 2008
Europaweit wurden 52 Anträge auf Zulas-
sung zur EBCP-Prüfung gestellt, wovon 
49 Prüfungskandidaten positiv beschie-
den wurden. Es sei an dieser Stelle noch-
mals auf die Zulassungskriterien hinge-
wiesen, welche Sie auf der Website der 
DGfK nachlesen können (http://www.dg-
fkt.de/ebcp/pruefung.html). Die schrift-
liche Prüfung findet in den einzelnen Län-
dern wie immer Mitte November statt.

Rezertifizierung 2008
In diesem Jahr steht für viele Kollegen und 
Kolleginnen die Rezertifikation an: Alle 
mit letzter Rezertifizierung 2005 und alle 
mit ECCP-Zertifizierung 2005. Bitte sen-
den Sie Ihre Unterlagen an mich (Adresse 
untenstehend). Ich bedanke mich schon im 
Voraus für die Vollständigkeit der Unterla-
gen, bei fast 300 Einsendungen wird dies 
die Bearbeitung erheblich beschleunigen. 

Verspätete Rezertifizierung
Die Möglichkeit, an der Rezertifikati-
on teilzunehmen, verfällt nicht. Um feh-
lende Jahre aufzuholen, können die erfor-
derlichen praktischen und theoretischen 
Nachweise nachgereicht werden.

1. Praktische Tätigkeit, mindestens 
40 EKZ pro Jahr
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2. Fort- und Weiterbildung: fortlaufend 
und lückenlos seit letzter Rezertifizierung 
(oder, wenn noch nie rezertifiziert, seit der 
ECCP-Zertifizierung) in 3-Jahres-Inter-
vallen (siehe auch Info zu den Anforde-
rungen der Rezertifikation auf den Web-
seiten des EBCP und der DGfK). 

Harmonisierung
Wenn eine bereits akkreditierte Ausbil-
dungsstätte die vom EBCP geforderten 
Mindeststandards wiederholt erreicht oder 
übertroffen hat, wird den Absolventen 
dieses Programms das ECCP auf Antrag 
und ohne weitere Prüfung zugesprochen. 
Von dieser Regelung erstmals profitieren 
konnten 2007 die Absolventen der Scan-
dinavian School of Perfusion (Aarhus/

Dänemark). Seit 2008 gilt diese Regelung 
auch für die Absolventen der Akademie 
für Kardiotechnik, Berlin (Kurs 19). Ein 
möglicher nächster Kandidat ist die Perfu-
sionsschule in Leiden/Holland.

Neue Mitgliedsländer
Die EBCP-Delegierte von Litauen, Biru-
te Mockuviene, informierte über die po-
sitive Entwicklung der bevorstehenden 
Berufs anerkennung durch die litauische 
Regierung. Litauen beantragte darauf-
hin die Umwandlung des bisherigen Sta-
tus als assoziiertes Mitglied in die volle 
Mitgliedschaft. Diesem Antrag wurde 
vom Board stattgegeben. Litauen wird 
jetzt eine 10-monatige Übergangsrege-
lung (Grandperson clause) durchlaufen, 

danach werden nur Absolventen einer 
 EBCP-akkreditierten Ausbildungsstätte 
an der EBCP-Prüfung teilnehmen können. 
Der Antrag auf Akkreditierung der Aus-
bildungsstätte läuft bereits ebenfalls.
 
Adrian Bauer
German Delegate 
European Board of Cardiovascular 
 Perfusion
MediClin Herzzentrum Coswig
Lerchenfeld 1,
06869 Coswig/Sachsen-Anhalt

ZUM JAHRESWECHSEL
Was erwartet uns im neuen Jahr? Vor allem ein neuer Standort für unsere 

Jahrestagung: Weimar.
Dort hat es auch Johann Wolfgang von Goethe gefallen, der über 50 Jahre in 

Weimar lebte. Sein Gruß zum Jahreswechsel an Friedrich Schiller am 3.1.1795:
„Viel Glück zum neuen Jahre. Lassen Sie uns dieses zubringen, wie wir das vori-

ge geendigt haben, mit wechselseitiger Teilnahme an dem, was wir lieben und trei-
ben. Wenn sich die Gleichgesinnten nicht anfassen, was soll aus der Gesellschaft 
und der Geselligkeit werden.“

In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2009.

Vorstand der DGfK und Redaktion KARDIOTECHNIK

UNBEKANNT VERZOGENE 
MITGLIEDER

Die folgenden Mitglieder sind leider 
un bekannt verzogen. Wer den neuen 
Arbeits- oder Wohnort kennt, wird um 
eine Nachricht an die DGfK gebeten:
Tel.: 02 21 / 4 78-56 90, abends: 02 21 / 4 
06 18 13, Fax: 02 21 / 4 00 98 10
E-Mail: gerhard.lauterbach@medizin.
uni-koeln.de

Bergmann, Britta, Rostock
Deus, Markus, Heiligenhaus
Konrad, Elisabeth, Hochheim
Lietz, Jens-Stephen, Bad Rothenfelde
Moldenhauer, Peter, Bad Berka
Pfennig, Michael, Jülich
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2008

 1. EUMS – European Mechanical Circulatory Support Summit 8
3.–6. Dezember, Bad Oeynhausen
Info: Barbara Kessler, Herzzentrum NRW, Georgstr. 11, 32545 Bad Oeynhausen, Germany
Tel.: (057 31) 97 20 71, Fax: (057 31) 97 20 72; E-Mail: bkessler@hdz-nrw.de, Web: www.eums.org

2009

 2. EACTS Academy: Cardiac and Thoracic Robotic Surgery  8
4.–7. Februar, Straßburg, Frankreich
Info: EACTS Executive Secretariat, 3 Park Street, Windsor
Tel.: (+44-17 53) 83 21 66; Fax: (+44-17 53) 62 04 07
E-Mail: info@eacts.co.uk; Web: http://courses.eacts.org/sections/CT/RobSurg/index.html

 3. 29th Annual San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium (CREF) 8
12.–15. Februar 2009, San Diego, CA, United States
Info: Susan Westwood, Program Coordinator, San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium, 793-A E. 
Foothill Boulevard, #119, San Luis Obispo, CA 93405
Tel.: (+1-805) 541 31 18, Fax: (+1-805) 541 31 17
E-Mail: susan@amainc.com, Web: www.amainc.com/cref_cardiothoracic.html

 4. 38. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 8
15.–18. Februar, Stuttgart
Tagungspräsident: Prof. Dr. Joachim-Gerd Rein, Sana Herzchirurgische Klinik Stuttgart GmbH, 
Herdweg 2, 70714 Stuttgart
Tel.: (0711) 278 60 01, Fax: (0711) 278 60 09; E-Mail: jahrestagung@sana-herzchirurgie.de
Info: Interplan, Congress, Meeting & Event Management AG, Albert-Rosshaupter-Str. 65, 
81369 München 
E-Mail: dgthg@interplan.de, Web: www.dgthg-jahrestagung.de

 5. Joint Meeting – 27th Cardiovascular Surgical Symposium and 4th Cardiac Surgery Update  8
and Progress
28. Februar bis 7. März, Zurs, Österreich
Info: Johann Meinhart, Department of Cardiovascular Surgery, Hospital Heitzing
E-Mail: johann.meinhart@wienkav.at

 6. Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain & Ireland Annual Meeting 4
22.–24. März, Bournemouth, United Kingdom   
Info: Isabelle Ferner, Administrator, The Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain and Ireland.
The Royal College of Surgeons of England, 35–43 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3PE
Tel.: (+44-20) 7869 6893, Fax: (+44-20) 7869 6890
E-Mail: sctsadmin@scts.org, Web: http://meetings.scts.org/

 7. The 1st Meeting Minimally Invasive Cardiac Surgery 8
17.–18. April 2009, Bari, Italien
Info: Giuseppe Straziota, Anthea Hospital, Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery
Tel.: (+39-080) 856 445 70, Fax: (+39-080) 856 446 20 
E-Mail: info@minimally.it, Web: www.minimally.it

 8. 58th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery 8
1.–4. Mai, Warschau, Polen
Info: ESCVS General Secretariat, Prof. Claudio Muneretto, ESCVS Secretary General, UDA Cardio-
chirurgia, Spedali Civili P.le Spedali Civili, 1, 25123 Brescia, Italy
Tel.: (+39-030) 399 64 01, Fax: (+39-030) 399 60 96
E-Mail: escvs.secretariat@gmail.com, Web: www.escvs.org

 9. 2009 International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS)  8
12th Annual Scientifi c Meeting
3.–6. Mai, San Francisco, CA, United States   
Info: EJ Weldon, 900 Cummings Center, Suite 221-U, Beverly, MA, USA
Tel.: (+1-978) 927 83 30; E-Mail: ISMICS@prri.com, Web: www.ismics.org

10. 13th European Congress on Extracorporeal Circulation Technology 8
17.–20. Juni, Aarhus, Dänemark
Info: Erasmus MC, Attn.: MJ Wijers-Hille, Bd 467, Dept. EEC/Thoracic Surgery, 
P.O. Box 2040, 3000 CA Rotterdam, The Netherlands
Tel.: (+31-10) 7035208; E-Mail: m.wijers@erasmusmc.nl, Web: www.fecect.org

11. Fifth Biennial Meeting of The Society for Heart Valve Disease 8
27.–30. Juni, Berlin 
Info: SHVD Executive Secretariat, Heart Science Centre, Harefi eld Hospital, Harefi eld, Middlesex, UB) 
6JH, United Kingdom
Tel.: (+44-18 95) 82 89 77; Fax: (+44-18 95) 82 89 02; 
E-Mail: secretariat@shvd.org; Web: www.shvd.org/



   

Der Sensation 7Fr. ist der kleinste, heutzutage erhältliche IAB-Katheter 

mit der innovativen Fiberoptik-Technologie. Der 7Fr. Katheter kann potentiell 

Gefäßkomplikationen reduzieren. Kleiner ist einfach besser für den Patienten.

Die Neue CS300 mit IntelliSense™: Die Geschwindigkeit der Fiberoptik 

mit der automatischen In-Vivo-Kalibration ermöglicht eine schnellere 

Therapie, eine schnellere Signalerfassung und eine schnellere Anpassung an  

Rhythmuswechsel. Das Ergebnis? Mehr Zeit, um sich um den Patienten zu 

kümmern.

Datascope GmbH, Fabrikstraße 35, 64625 Bensheim   www.datascope.com   Tel.: +49 (0)62 51-17 05-0  Fax: +49 (0)62 51-6 78 77

Der Neue Sensation™ und das CS300™ IABP-System

Kleiner und Schneller
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BLOOD MONITORING UNIT BMU 40

PRÄZISION IN SICHT

MAQUET Cardiopulmonary AG

Hechinger Straße 38

D-72145 Hirrlingen, Germany

Phone: +49 (0) 7478 921-0

Fax:  +49 (0) 7478 921-100

info@maquet-cp.com

www.maquet.com 

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

MAQUET ist bekannt für Spitzentechnologie 

und ständige Innovation: MAQUET Cardiovas- 

cular ist weltweit ein führender Anbieter medizin-

technischer Produkte für die extrakorporale Zir- 

kulation. Die intelligenten Lösungen orientieren 

sich eng an den Anforderungen der komplexer 

werdenden Perfusionstechnik. Damit ist MAQUET 

der ideale Technologiepartner für die Operations-

techniken von morgen.

Zur optimalen Patientenversorgung ist es unver-

zichtbar, dass exakte und verlässliche Perfusions-

daten permanent verfügbar sind. Mit der Blood 

Monitoring Unit BMU 40 von MAQUET wird dies 

jetzt für jeden anspruchsvollen Kardiotechniker 

möglich. Sekundenschnelle Kalibrierung mittels 

integriertem 2D-Barcode-Scanner, reduzierte 

Hämolyse und ein hoch auflösender, intuitiv be-

dienbarer Touchscreen sind die herausragenden 

Merkmale der neuen BMU 40 von MAQUET.

MAQUET – The Gold Standard.




